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Мікромеханічний поверхневий терморезисторний перетворювач 
лінійної швидкості середовища в каналі прямокутного перерізу 
В роботі проведено аналіз теплообмінних 
процесів в поверхневому терморезисторному 
перетворювачі лінійної швидкості середовища, 
вмонтованому в стінку потокоформуючого 
каналу прямокутного перерізу. Перетворювач 
спроектовано за технологією мікроелектро-
механічних систем на кремнії. Аналіз термоа-
немометричного та калориметричного мето-
дів вимірювального перетворення лінійної шви-
дкості середовища стосовно до мембранного 
перетворювача показав, що перевагами за-
пропонованого підходу є можливість врахуван-
ня в моделі поверхневого перетворювача його 
конструктивних особливостей і геометричних 
розмірів, теплообміну із зворотного боку теп-
лоізольованої структури та теплофізичних 
характеристик складових матеріалів. Бібл. 22, 
табл. 3, рис. 3. 
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тод вимірювання швидкості. 
Вступ 
Терморезисторні первинні перетворювачі 
(ТРПП), виготовлені за технологією мікроелект-
ромеханічних систем (МЕМС) на кремнії, – ефе-
ктивний інструмент визначення механічних і те-
плофізичних параметрів середовища [1 - 6]. Ос-
новою конструкції ТРПП активного нагрівання є 
теплоізольована структура (ТІС), розподіл тем-
ператури в якій змінюється в залежності від по-
тужності на термогенеруючому елементі (ТГЕ) і 
специфіки теплообміну з навколишнім середо-
вищем. Сучасні методики вимірювання механіч-
них і теплофізичних параметрів середовища ви-
користовують його активне теплове збудження 
на постійному або змінному струмі з наступним 
аналізом просторово-часових характеристик 
зміни температури безпосередньо ТГЕ або про-
сторово рознесених термочутливих елементів 
(ТЧЕ). Геометрично прості ТІС – містки, балки, 
консолі, мембрани – використовуються у якості 
уніфікованих первинних перетворювачів на ши-
рокий спектр параметрів [1, - 3, 5, 6]. Сучасні 
ТРПП, виготовлені за технологією МЕМС, мають 
низку суттєвих переваг над об’ємними аналога-
ми: розширений діапазон чутливості в області 
низьких сигналів, відтворюваність характеристи-
ки перетворення за рахунок чистоти використо-
вуваних конструкційних матеріалів і прецизій-
ності розмірів складових елементів, надійність, 
низьке енергоспоживання, можливість інте-
грування в мобільні та імплантовані системи.  
Електротеплові процеси в твердотільних 
ТІС, виготовлених за технологією МЕМС, за ха-
рактером протікання суттєво відрізняються від 
аналогічних процесів в ТРПП, створених у мак-
роскопічному виконанні [2, 5, 7-9]. Розробка еле-
ктронних перетворювальних пристроїв на їх ос-
нові потребує комплексної постановки задачі з 
обов’язковим розглядом як електричних і теп-
лофізичних процесів безпосередньо в ТІС, так і 
теплофізичних та гідродинамічних процесів в 
оточуючому середовищі. Наявність внутрішньо-
го зворотного електротеплового зв’язку між про-
цесами в первинному та вторинному перетво-
рювачах вимагає аналізу проходження сигналу 
в електричних колах і специфіки енергетичного 
обміну елементів ТІС з корпусом ТРПП і навко-
лишнім середовищем.  
Теоретичне обґрунтування вимірювальних 
перетворень в науково-технічній літературі час-
то має наближений якісний характер. При 
розв’язанні прикладних задач розробники кінце-
вого приладу зазвичай уникають аналізу фізич-
них процесів в ТРПП і їх аналітичного моделю-
вання, обмежуючись використанням комерцій-
них програмних пакетів чисельного моделюван-
ня проектованих структур (ANSYS та COMSOL 
Multiphysics). Експериментальні дані щодо теп-
лообміну об’єктів з характерними розмірами в 
діапазоні 1 мкм – 1 мм є не досить повними, ча-
сто – суперечливими. Складність їх отримання 
обумовлена потребою в реалізації спеціалізова-
них високотехнологічних інструментальних за-
собів та методик, технологічно не доступних ро-
зробникові кінцевого пристрою. 
Метою роботи є поглиблення модельних уя-
влень про функціонування мембранної ТІС у 
якості поверхневого калориметричного пере-
творювача лінійної швидкості середовища, вмо-
тнованого в стінку потокоформуючого каналу 
прямокутного перерізу.  
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Теплові методи визначення лінійної швидко-
сті середовища 
Визначення лінійної швидкості середовища 
методами активного нагрівання передбачає оці-
нку частки теплових втрат ТГЕ в середовище, 
обумовлену його механічним рухом (термоане-
мометричний метод), або аналіз зміни просто-
рового розподілу температури в ТІС і в потоко-
формуючому каналі в околиці ТГЕ (калоримет-
ричний метод) [3, 8, 10 - 18].  Розв’язок задачі 
теплообміну в точній постановці вимагає знахо-
дження спільного розв’язку наступних рівнянь: 
- рівняння Нав’є – Стокса для нестискувано-
го середовища (рівняння моментів) [10]: 
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рівняння нерозривності струменя в каналі [10]: 
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(2) 
- рівняння переносу енергії в заповненому сере-
довищем каналі для поля температури T(x;y;z) в 
рухомому потоці без урахування виділення теп-
ла за рахунок виконання роботи силами тертя і 
стискання [10]: 
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- рівняння кондуктивного переносу тепла в еле-
ментах ТІС з врахуванням джерел тепловиді-
лення і теплообмінних поверхневих процесів [11 
- 18]: 
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де γFl [кг/м3], 

V =(Vx,Vy,Vz) [м/сек],
 
ηFl [Па·сек] та 
νFl [м2/(сек)] – відповідно густина, швидкість, кі-
нематична та динамічна в’язкість середовища в 
каналі, 
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нати,  ΔP – диференціальний тиск [Па], km, dm та 
Сm – відповідно теплопровідність, товщина, пи-
тома теплоємність мембрани ТІС, g = 9,8 
[м/(сек2)] – прискорення земного тяжіння, aFl – 
температуро-провідність середовища, 
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 [м2/сек], q (x,y,z) [Вт/м3] – об‘ємна 
густина потужності джерел тепловиділення, H – 
коефіцієнт теплообміну з поверхні ТІС 
[Вт/(м2°С)].  
Спільний розв’язок наведених рівнянь (1-4) - 
складна задача для реальних конструкцій 
ТРПП. На практиці при аналізі фізичних проце-
сів вимірювального перетворення ТРПП доціль-
но виконати обґрунтоване спрощення їх геомет-
рії до простих моделей та скористатися мето-
дами теорії подібності.  
Ламінарна течія в циліндричній трубі 
Аналітичний розв’язок рівнянь (1), що дає 
розподіл швидкостей в струмені по радіусу 
( )yV r , вираз для об’ємних Q [м
3/сек] і масових 
М [кг/сек] витрат як функцію диференціального 
тиску ΔР на ділянці циліндричної труби довжи-
ною Ly сталого радіусу R отримано для стаціо-
нарної ламінарної течії нестискуваної в’язкої рі-
дини [10]: 
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Із останньої системи рівнянь, що носять на-
зву рівнянь Гагена – Пуазейля, видно, що в ре-
жимі ламінарної течії перепад тиску ΔР 
пов’язаний лінійною залежністю з швидкістю, 
об’ємними і масовими витратами та обернено 
пропорційний діаметру труби в четвертому сту-
пені; об’ємні витрати визначаються динамічною 
в’язкістю ηFl, а масові - кінематичною в’язкістю 
νFl рідини. Вирази наведено для сформованого 
потоку з встановленим параболічним розподі-
лом швидкостей по радіусу каналу. Для вико-
нання цієї вимоги довжина прямолінійної ділян-
ки каналу повинна бути більшою за певне хара-
ктеристичне значення гідравлічної довжини Lh. В 
[8] пропонується наступна залежність для оцінки 
Lh в каналі довільного перетину: 
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де Dh - гідравлічний діаметр каналу, Re – число 
Рейнольдса. Як вперше встановлено Рейнольд-
сом [10], характер руху рідини визначається  чи-
сельним значенням безрозмірнісного комплексу 
Re = (γFl V∞ L / ηFl) = (V∞ L / γFl). Лінійна залеж-
ність Q(ΔР) спостерігається в обмеженому діа-
пазоні швидкостей та діаметрів труб. Починаю-
чи з деякої швидкості, рух втрачає ламінарність, 
стає турбулентним, з перемішуванням течій, а 
залежність Q(ΔР) для високих швидкостей на-
ближається до квадратичної. При цьому подіб-
ними за режимом є течії, що мають однакове ві-
дношення інерційних сил до сил внутрішнього 
тертя, прикладених до одиниці об’єму, тобто 
значенням критерію Рейнольдса. Низькі значен-
ня Re відповідають домінуванню сил в’язкості 
над силами інерції, дозволяють суттєво спрос-
тити рівняння Нав’є-Стокса (1) та отримати його 
аналітичний розв’язок, як це зроблено у випадку 
отримання системи рівнянь Гагена-Пуазейля (5) 
для циліндричного каналу.  
Керуючись електро - гідравлічною аналогі-
єю, для характеристики потокоформуючого ка-
налу вводиться пневматичний опір - параметр, 
що визначається як відношенню падіння тиску 
∆Р [Па] на каналі довжиною Ly (аналог падіння 
напруги на елементі) до об’ємних витрат рухо-
мого середовища в каналі Q [м3/сек] (аналог 
електричного струму): 
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де kshape – безрозмірнісний параметр форми по-
перечного перетину каналу, залежний від числа 
Рейнольдса, Dh – гідравлічний діаметр. 
Для каналу циліндричної форми в режимі 
ламінарного струменя число Рейнольдса може 
бути вираженим через об’ємні витрати або че-
рез перепад тиску ΔP на довжині каналу Ly у 
відповідності до наступних виразів: 
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Як бачимо із (6), у гіршому варіанті оцінки 
для чисел Re<200 довжина каналу, що забезпе-
чує  формування ламінарного потоку, має поря-
док десяти гідравлічних діаметрів. Тоді для ка-
налів висотою до 1 мм чутливий елемент пере-
творювача має бути розташований на відстані 
10 мм від початку каналу для реалізації ламіна-
рного режиму в верхній частині діапазону, а ко-
рпус перетворювача відповідно повинен мати 
габарити щонайменше понад 20 мм. 
Таблиця 1. Вирази для визначення пневматичного опору і розраховані чисельні значеннягідравлічної 
довжини потокоформуючого каналу для Re=200 
Форма поперечного 
перерізу каналу 
Пара-
метр 
форми 
kshape 
Гідрав-
лічний 
діаметр 
Dh, [м] 
Площа пе-
рерізу ка-
налу 
S,  [м2 ] 
Пневма-
тич-ний 
опір кана-
лу Rh , 
[Па∙сек/м3] 
Гідравлічна довжина 
Lh , [мм] 
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D=1 мм 
Lh = 12 мм 
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2а 
14,2 2а 4 a2 
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2а=1 мм 
Lh = 12 мм 
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2а х 2b, b<a 
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2а=1 мм 2b=0,1 мм 
Lh = 24 мм 
Трикутник з осно-
вою 2а, висотою 2b 
і кутом при основі 
55О 
 
13,3 
 
1,04a 
 
1,41 a2 
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2a=1 мм 
2b≈=1 мм 
Lh = 6 мм 
  
Термоанемометричний метод 
Класичний закон Кінга визначає теплові 
втрати одноелементного дротяного перетворю-
вач, розташованого в необмеженому середови-
щі перпендикулярно до напрямку потоку. Теп-
лова потужність Р, яка втрачається перегрітою 
відносно оточуючого середовища до різниці те-
мператур ΔТ дротиною довжиною L і діаметром 
d в оточуюче середовище визначається наступ-
ною залежністю [19]: 
 
 ( 2 )Fl Fl Fl FlP L k dk C V T     .  (9) 
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В безрозмірнісному вигляді останнє рівняння 
набуває вигляду: 
 
1 2
Pr ReNu   
 
, (10) 
де Nu та Pr – безрозмірнісні комплекси відповід-
но Нуссельта і Прандтля. Залежності (9) і (10) 
підтверджені експериментально в широкому ді-
апазоні чисел Рейнольдса, однак мають обме-
ження на застосування для нижнього діапазону 
швидкостей і виконуються за умови V [м/сек] ∙ d 
[м] > 1,87 ∙ 10-6 [м2/сек]; для дроту діаметром 
близько 5 мкм нижня межа застосовності виразу 
0,4 м/сек; для дроту діаметром 20 мкм межа 
знижується до 0,1 м/сек. Для низьких значень 
чисел Рейнольда істотним стає вплив природної 
конвекції на вимушену і кондуктивний теплооб-
мін між елементами ТІС. В діапазоні малих 
швидкостей за умови виконання вимоги V ∙ d < 
1,87 ∙ 10-6 [м2/сек] для дротяних перетворювачів 
Кінгом запропоновано наступне рівняння: 
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2
log( exp[1 ])
Fl
Fl
Fl Fl
Lk T
P
k
dC V
 

 

, (11) 
де χ=0,57721 – стала Ейлера. В безрозмірніс-
ному вигляді (11) перепишеться як:   
 
2
2
log exp[1 ]
Pr Re
Nu 
 
   
. (12) 
Теплообмін вимушеною конвекцією з плос-
кої ізотермічної поверхні 
Для аналізу процесів теплообміну тра-
диційно використовується модель протікання 
ламінарного необмеженого потоку над плоскою 
поверхнею ізотермічного поверхневого тге, вбу-
дованого врівень зі стінкою потоко-формуючого 
каналу. В середовищі формуються гідроди-
намічний і тепловий приповерхневі прошарки. 
Товщинa δv(y) приповерхневого гідродина-
мічного прошарку швидкості як функція коорди-
нати вздовж потоку і теплофізичних параметрів 
рухомого середовища для потоку, необмежено-
го по нормалі до поверхні, визначається вира-
зом [7, 8, 13, 14]: 
( ) 4,64 4,64Fl FlV
Fl
y y
y
V V 
   
  
 
, (13) 
де y – координата вздовж напрямку руху потоку, 
відрахована від краю поверхні обтікання, v∞ - лі-
нійна швидкість потоку на значному віддаленні 
від поверхні. Товщину приповерхневого проша-
рку температури в рухомому середовищі над 
нагрівачем знаходимо за виразом [7, 8]: 
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1
0 3
1
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fl
Fl
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y y
y y
V
y y
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  
  
 
  
 
,          (14) 
де (y-y0) – координата вздовж напрямку руху 
потоку, відрахована від краю поверхні нагріван-
ня, pr – критерій прандтля. 
Локальний коефіцієнт вимушеного конвекти-
вного теплообміну h(y) [вт/(°с м2)] з поверхні на-
грівача як функція швидкості потоку середовища 
v∞ за межами прошарку за умови, що товщина 
прошарків значно менша за ширину тге, визна-
чається за виразом [8, 13, 14]: 
 
 
1/3
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1/2 0 34
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( ) [1 ( ) ]
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Fl
h y k
yV
y y
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 
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 
, (15) 
де y - координата, відрахована від краю пото-
коформуючого каналу, y0 – координата краю 
тге, для випадку розміщення ізотермальної по-
верхні нагрівача на початку потокоформуючого 
каналу (y0=0) середнє значення коефіцієнту 
теплообміну вимушеною конвекцією по ширині 
нагрівача b визначаємо за виразом: 
1/3 1/2
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32
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(0,332 (Pr) ( )
0,664 ( ) Pr
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Fl
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V
H k dy
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
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.  (16) 
Із (16) для теплообміну вимушеною конвек-
цією отримуємо безрозмірнісне критеріальне рі-
вняння для тге шириною b: 
 
1 1
2 30,664Re Prb bNu   , (17) 
де Reb = (γFl V∞ b / μFl). Як видно з отриманих 
за виразами (14) і (16) та наведених в табл. 2 
розрахункових результатів, умова малої товщи-
ни теплового прошарку ( )T b  в порівнянні з ши-
риною b ізотермічного ТГЕ для мікромеханічних 
ТРПП не виконується. В цьому їх принципова 
відмінність від традиційних дротових перетво-
рювачів, що вимагає перевірки коректності за-
лежностей (15) – (17). 
Твердотельная электроника                                  21 
 
 Лупина Б.І., 2016 
Стала часу встановлення розподілу швидко-
стей в каналі визначається наступним виразом 
[8, 14]: 
 
2
4
h
h h h Fl
Fl
D
R C   

 (18) 
за умови, що 90% формування потоку відбу-
вається за час τh/2. Тоді для прямокутного ка-
налу шириною 1 мм і висотою 100 мкм фор-
мування повітряного потоку має відбуватися зі 
сталою часу τh air (Dh=400 мкм) ≈ 3 мсек; для 
каналу шириною 1 мм і висотою 300 мкм - за τh 
air (Dh=1,2 мм) ≈ 25 мсек. Як бачимо, наведені 
чисельні значення сталої часу встановлення по-
вітряного потоку співвимірні або істотно пере-
вищують теплові сталі часу МЕМС ТРПП, а його 
результуюча швидкодія буде визначатися су-
марним впливом гідродинамічних і теплових 
фізичних чинників процесу вимірювального пе-
ретворювання. Канал висотою порядку 100 мкм і 
менше дозволяє в повній мірі реалізувати теп-
лові характеристики МЕМС ТРПП по швидкодії. 
 
Таблиця 2. Товщина теплового прошарку ( )T b  в необмеженому рухомому середовищі при обтіканні 
плоского ізотермічного нагрівача шириною b та усереднений коефіцієнт теплообміну вимушеною кон-
векцією Hb з його поверхні 
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Рухоме середо-
вище 
Швидкість 
потоку V, 
[м/сек] 
Ширина 
ТГЕ b, 
[мкм] 
 

Reb
Fl
V b
 
Товщина теплового 
прошарку ( )T b ,  
[мкм] 
Коефіцієнт те-
плообміну 
[Вт/(м2· °С)] 
Повітря 
при  +20 0С, 
γ = 1,2 [кг/м3], 
ν=1,5ˑ10-5 [м2/сек], 
k=0,026 [Вт/м·0С], 
CP = 103 [Вт/кгˑ0С], 
a=2,15ˑ10-
5[м2/сек], 
Pr=0,70, Pr1/3 
=0,89 
Pr-1/3 = 1,13 
 
0,1 
1 6,67·10-3 64,2 126 
10 0,067 203 39,8 
100 0,67 642 12,6 
 
1 
1 0,067 20,3 398 
10 0,67 64,2 126 
100 6,67 203 39,8 
 
10 
1 0,67 6,42 1,26·103 
10 6,67 20,3 398 
100 66,7 64,2 126 
Вода 
при +20 0С, 
γ = 103 [кг/м3], 
ν=1,1ˑ10-6 [м2 /сек], 
k=0,60 [Вт/м 0С], 
C=4,2ˑ103[Вт/кг 
0С], 
a=1,43ˑ10-
7[м2/сек], 
Pr = 7,69, Pr1/3 
=1,97 
Pr-1/3 = 0,507. 
 
0,1 
1 0,09 78 2,37·105 
10 0,91 247 7,48·104 
100 9,1 780 2,37·104 
 
1 
1 0,91 2,47 7,48·104 
10 9,1 7,8 2,37·105 
100 91 24,7 7,48·105 
 
10 
1 9,1 7,8 2,37·106 
10 91 24,7 7,48·105 
100 910 78 2,37·105 
 
Калориметричний метод 
В чисельних публікаціях останніх років 
розглянуто модельні уявлення переважно для 
занурювального (intrusive) варіанту розміщення 
ТРПП в центральній частині потокоформуючого 
каналу [5, 9, 13, 14, 16]. В роботі [20] отримано 
аналітичні вирази для теплового опору повітря-
ного середовища в каналі прямокутного пере-
різу для місткових ТГЕ занурювального типу;
 
чисельні значення розрахованих параметрів 
наведено нижче в Табл. 3. Аналогічні вирази 
для коефіцієнтів кондуктивного теплообміну з 
поверхонь отримано для мембранного ТРПП 
поверхневого типу, вмонтованого в стінку пото-
коформуючого каналу, за умови заповнення ка-
налу нерухомим середовищем з тепло-
провідністю kFl, а порожнини під мембраною – 
повітрям: 
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Таблиця 3. Розрахункове значення теплового опору ZT повітряного середовища в каналі прямокутного 
перерізу висотою 2D=DUp + DDn та коефіцієнт кондуктивного теплообміну HCond, [Вт/(°C м2)] з по-
верхні занурювального місткового ТГЕ розміром b x L 
D, [мкм] 100 300 
L, [мкм] 500 1000 
b, [мкм] 5 10 5 10 40 100 
ZT, [ °C/Вт] 5,07·104 4,48·104 2,71·104 2,44·104 1,98·104 1,47·104 
HCond, [Вт/(°C 
м2)] 
3,94·103 2,23·103 3,69·103 1,96·103 6,35·102 3,40·102 
 
На практиці досить проблематично реалізу-
вати конструкцію занурювального перетворюва-
ча у МЕМС виконанні;  зазвичай кристал ТРПП 
монтується в стінку потокоформуючого каналу, 
як схематично показано на рис. 1. В роботах [11, 
12, 15, 18] розглянуто подібний варіант монтажу 
ТІС в потоко-формуючому каналі, однак втрати 
тепла в середовище за рахунок теплопровіднос-
ті з поверхні не занурюваного ТГЕ визначалися 
в цих роботах за умови лінійного розподілу тем-
ператури по висоті від поверхні ТІС до стелі ка-
налу; до того ж градієнт температури рухомого 
середовища в каналі вздовж вертикалі вважався 
сталим в діапазоні зміни швидкостей руху сере-
довища. Такі припущення суттєво обмежують 
область застосування шуканого розв’язку. Більш 
раціональним є використання отриманих в ро-
ботах [5, 13, 20] результатів для визначення ко-
ефіцієнтів кондуктивного теплообміну з поверхні 
ТГЕ в каналі прямокутного перерізу і врахування 
теплообміну як з рухомим досліджуваним сере-
довищем в каналі (умовно – “зверху” ТГЕ), так і 
з нерухомим середовищем під мембраною. Ни-
жче виконано удосконалення моделі мембран-
ного ТРПП поверхневого (nonintrusive) типу з 
аналізом кондуктивних теплових втрат вздовж 
мембранної ТІС і теплообміну з корпусом з її 
зворотного боку. 
 
а)  б) 
Рис. 1. Поверхневий перетворювач лінійної швидкості середовища в стінці потоко-формуючого каналу; 
а) верх – розріз вздовж та впоперек каналу, б) низ – вид зверху 
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Для елементарного фрагменту ширини 
мембранного поверхневого  перетворювача dу в 
заповненому середовищем каналі процеси 
усталеного теплообміну описуються наступним 
рівнянням, отриманим із закону збереження 
енергії (координата y – вздовж потоку, як пока-
зано на рис. 1): 
 
. . . .
. . . . .
dy конд y сер конв y сер
конд y мембр конд сер конд дно
P P P
P P P
  
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,(21) 
де dy ТГЕ
dy
P P
b
  – електрична потужність, що 
виділяється на елементі dy резистивного 
нагрівача загальної ширини b за умови рів-
номірного розподілу потужності РТГЕ по площі 
місткового ТГЕ, 
. .
( )( )
2
конд y сер Fl x Up
T yd
P k L D
dy
     - втрати теп-
ла теплопровідністю в середовищі в напрямку 
ОУ вздовж каналу за рахунок теплопровідності 
за умови лінійного розподілу температури сере-
довища по висоті каналу; тоді Т(у)/2 – середня 
по висоті каналу температура перегріву середо-
вища відносно температури корпусу і середо-
вища на достатньо значному віддаленні від 
нагрівача, 
. .
( )( )
2конв y сер Fl Fl y x Up
T yP С V L D        - кон-
вективні втрати тепла в середовище, що ру-
хається зі швидкістю Vy в напрямку ОУ, 
. . .
( ( ))
конд y мембр m x m
d T y
P k L d
dy
     - кондуктивні 
втрати тепла вздовж мембрани товщиною dм в 
напрямку ОУ, 
. . ( ) ( )конд сер конд дно Up Dn xP P Н Н T y L dy       - 
втрати тепла з верхньої та нижньої поверхонь 
елементу ТІС довжиною dy. 
Після підстановки в (21) отримуємо для 
елементу dy зони нагрівача: 
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(22) 
Після перетворень із (22) отримуємо: 
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Граничні умови задаємо у вигляді: 
limy→±∞Т(y) = 0. Розв’язок (23) для мембранно-
го перетворювача поверхневого типу для зон 
мембрани до нагрівача Т1(y1), над нагрівачем 
T2(y2) та після нагрівача T3(y3) отримуємо у 
наступному вигляді (зони орієнтовано 
відповідно до напрямку руху середовища в ка-
налі): 
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де 1 ; 3
2 2
b b
y y      ; Т2 - температура нагрівача, 
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 .      (25) 
Виконані відповідно до (24, 25) результати 
розрахунку температури в площині мембрани 
поверхневого ТРПП наведено на рис. 2. Отри-
маний розрахунковий результат відповідає 
експериментально виміряним чисельним зна-
ченням параметру розсіювання потужності для 
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ТРПП (тепловий опір місткового ТГЕ в непоруш-
ному повітрі за нормальних умов становить ZT = 
104 °С/Вт). Попередньо для ТРПП занурюваного 
типу в літературних джерелах [20] відстань від 
середини ТГЕ до точки розміщення ТЧЕ, що 
відповідає найбільшій чутливості до лінійної 
швидкості потоку в каналі, визначалась рівною 
половині висоти потокоформуючого каналу. Та-
кий результат отримано в попередніх роботах 
для моделі ТРПП занурюваного типу [5, 9]. 
 
 
Рис. 2. Розрахункова залежність розподілу температури вздовж мембранного перетворювача від шви-
дкості повітря в каналі висотою 300 мкм. Перетворювач поверхневого типу вмонтовано в стінку пото-
коформуючого каналу. Товщина мембрани 0,4 мкм. Розміри термогенеруючого елементу 1000мкм х 40 
мкм. Режим сталої потужності нагрівача Р=1 мВт 
Однак такий результат не відповідає дійсно-
сті для поверхневого ТРПП в режимі сталої по-
тужності, що  видно з рис. 2. Більше того, для 
нижнього по потоку ТЧЕ спостерігається зона 
нечутливості у рекомендованому авторами в [12 
– 14, 21] у якості оптимального діапазоні розмі-
щення ТЧЕ. В режимі сталої потужності, як вид-
но з рис. 3, розміщення верхнього по потоку ТЧЕ 
на відстані, рівній половині висоти каналу від 
ТГЕ, дійсно є близьким до оптимального. Для 
нижнього по потоку ТЧЕ оптимальною є відс-
тань, близька до висоти каналу (в нашому випа-
дку 300 мкм). Враховуючи сказане, несиметрич-
не розташування ТЧЕ відносно ТГЕ забезпечує 
більш високу чутливість ТРПП; щоправда, для 
реалізації такого режиму функціонування ТРПП 
потрібно розробляти багатоелементні (п’яти - , 
семи - елементні ТРПП. Аналогічні рекомендації 
відомі із [15]; в [18] багатоелементним є ТГЕ.  
 
 
а) 
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б) 
Рис. 3. Розрахункова залежність: а) - розподілу температури вздовж мембранного перетворювача від 
швидкості повітря в каналі висотою 300 мкм, б) – зміни температури відносно розподілу за відсутності 
потоку середовища в каналі. Перетворювач поверхневого типу вмонтовано в стінку потокоформуючо-
го каналу. Товщина мембрани 0,4 мкм. Розміри термогенеруючого елементу 1000мкм х 40 мкм Режим 
стабілізації температури ТГЕ 
Параметрами оптимізації конструкції пер-
винного перетворювача для заданого діапазону 
лінійних швидкостей є висота каналу і відстань 
від центру ТГЕ до точок розташування ТЧЕ [9, 
20]. Розв’язок (24) дозволяє проаналізувати фу-
нкціональні залежності ∆Т(V) поверхневого 
ТРПП, маючи висоту каналу D і відстань між 
ТГЕ і ТЧЕ за параметр, та отримати необхідні 
чисельні значення. 
Висновки 
В роботі розглянуто функціонування мем-
бранної ТІС у якості поверхневого перетво-
рювача лінійної швидкості середовища, вмотно-
ваного в стінку потокоформуючого каналу пря-
мокутного перерізу.  
1. За результатами розв’язку рівняння, що 
описує теплообмінні процеси в описаній струк-
турі ТРПП, виконано розрахунок розподілу тем-
ператури в площині мембрани ТІС в залежності 
від лінійної швидкості середовища в каналі. 
Наведені аналітичні залежності (24, 25) можуть 
бути використаними для оптимізації геометрії 
перетворювача для заданого діапазону вхідного 
(за лінійною швидкістю) та вихідного (за різни-
цею температур) сигналів. Описаний первинний 
перетворювач використовується в системах 
визначення об’ємних витрат медичного та за-
гальнотехнічного призначення за традиційною 
пневматичною схемою з розміщенням потокоре-
зистивного елементу в основному каналі, а чут-
ливого елементу - в шунтуючому. Результуючий 
пневматичний опір перетворювача складають 
пневматичні опори вхідного і вихідного штуцерів 
та потокоформуючий канал ТРПП, розраховані 
за даними табл. 1.  
2. Отримані аналітичні вирази свідчать про 
суттєві залежності температурних характери-
стик мембранного ТРПП активного нагрівання 
від його конструкції, а також про наявність мет-
рологічних і конструктивних переваг у мікроме-
ханічному варіанті виконання первинного пере-
творювача в порівнянні з дротовим. Оптимізація 
конструкції ТІС і потокоформуючого каналу ви-
магає пошуку компромісу між діапазоном ліній-
ності і діапазоном вихідного сигналу.  
3. Оскільки вихідний сигнал ТРПП визначає 
не тільки швидкість середовища і його конструк-
тивні параметри, а також теплофізичні характе-
ристики середовища, які до того ж можуть істот-
но змінюватись в процесі вимірювального пере-
творення (наприклад, температура, вологість, 
хімічний склад повітряної суміші на вдиху та ви-
диху пацієнта при проведенні спірометричного 
дослідження [4, 21 - 23]), актуальною є розробка 
багатофункціонального ТРПП на комплекс вка-
заних параметрів. Конструктивно місткові та 
мембранні ТРПП, виготовлені за технологією 
МЕМС, дозволяють розв’язувати такі задачі при 
живленні активного ТГЕ в режимі динамічного 
нагрівання з реєстрацією амплітудно-фазових 
характеристик сигналу просторово рознесених 
пасивних вимірювачів температури. Базові ме-
тодики вимірювання можуть бути традиційними, 
однак використання описаних конструкцій ТІС у 
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МЕМС-виконанні дозволяє розширити діапазон 
чутливості в область низьких сигналів, знизити 
енергоспоживання та інтегрувати їх в мобільні 
та імплантовані системи. 
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Микромеханический поверхностный терморезисторный 
преобразователь линейной скорости среды в канале 
прямоугольного сечения 
В работе выполнен анализ теплообменных процессов в поверхностном терморезисторном 
преобразователе линейной скорости среды, вмонтированном в стенку потокоформирующего 
канала прямоугольного сечения. Преобразователь спроектован по технологии микроэлектро-
механических систем на кремнии. Анализ термоанемометрического и калориметрического ме-
тодов измерительного преобразования линейной скорости среды касательно к мембранному 
преобразователю показал, что преимуществами предложенного подхода является возмож-
ность учета в модели поверхностного преобразователя его конструктивных особенностей и 
геометрических размеров, теплообмена с обратной стороны теплоизолированной структуры 
и теплофизических характеристик составляющих материалов. Библ. 23, табл. 3, рис. 3. 
Ключевые слова: терморезисторный первичный преобразователь; микроэлектромеханиче-
ская система; теплоизолированная структура; линейная скорость среды; калориметрический 
метод измерения скорости. 
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Micromechanical non - intrusive thermal resistive sensor of fluid  
velocity into a rectangular cross - section flow channel  
An analytical model of a non-intrusive micro-electro-mechanical (MEMS) thermal sensor into a rectan-
gular cross-section flow channel is presented and investigated. The analytical expressions for temperature 
distribution are obtained and numerical values are calculated for a MEMS structures included three-
element thermally isolated thin film resistors at a SiO2/Si3N4 dielectric membrane. The model includes the 
heat exchange from the both frontal and opposite membrane sides and is applicable for gas or liquid flow 
velocity measurements. The sensor and channel structural design features and materials thermal 
properties are taken into accounts into the model. The DC heating operations are analyzed including the 
both constant power dissipation and constant heater temperature modes.  
References 23, tables 3, figures 3. 
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